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一、前言

JZ1202 绝缘油介质损耗测试仪是依据国家标准GB/T 5654-2007而设计的新型一体化、全自动测量仪器，主要用于电力设备中的绝缘液体的介质损耗值、介电常数和体积电阻率的测量。该仪器应用先进的测控技术,全自动完成升温、控温、高速数据采样、运算、显示、打印及存储等过程。先进的测量原理和高度数字化技术使您的工作变得更加轻松、便捷。

二、性能特点

1. 高度自动化，升温、测量介损 、测量电阻率可一次完成；

2. 采用先进的DSP和FFT技术，确保数据稳定、准确、可靠。

3. 具有开盖断高压，油杯高低压电极短路，加热器无油杯空烧，温度传感器断开故障等完善的保护及提醒功能。完全消除安全隐患。

4. 控温、测试一体化小型结构设计，在使用60 pF标准油杯的情况下，体积最小，重量最轻。除实验室应用外，也适合现场应用，携带方便。
5. PID温度控制，控温准确,中频感应加热，升温速度快，平均每个油样仅需20分钟左右。

6. 4.3吋TFT真彩液晶屏幕显示，分辨率为480×272；窗口式菜单，简洁明了；四向导航按键设计，一目了然。

7．自带可掉电万年历,方便数据记录与打印。

8. 配带面板式微型热敏打印机，测量结果自动打印。
   9. 自动存储测量数据，最多可存储100组数据。遵循先进先出的原则，当超过100组后，自动覆盖最早存储记录。

三、技术指标

表一：技术指标

	参数
	指标
	参数
	指标

	测量

范围
	电容
	1pF～200pF
	分辨率
	电容
	0.01pF

	
	介损
	0～100%
	
	介损
	10-5

	
	电阻率
	10M～10T
	
	电阻率
	0.1M

	测量

精度
	电容
	0.5%+1PF
	控温精度
	±1℃

	
	介损
	1%+0.0003
	控温范围
	室温～120℃

	
	电阻率
	20%
	电压
	AC2000V

	环境温度
	10～40℃
	环境湿度
	＜80%RH

	工作电源
	AC220V±10% 
(50±1)Hz
	外形尺寸
	340×310×230mm3

	功    率
	800W
	重    量
	8kg（不含油杯）


四、菜单介绍以及操作法

1.打开电源开关，显示主菜单，如图一所示：
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          图一：主菜单                          按键说明

2. 进入“设置”子菜单，显示如图二所示：
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 图二 测量设置子菜单                       按键说明：
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图三：温度设置子菜单                        按键说明：
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      图四：时间设置子菜单                         按键说明：

标定系数设置子菜单为厂家标定数据使用，具有密码保护，用户不要自行进入修改，否则，将出现测量数据错误。

3. 在主菜单中进入“调阅”选项，将调出存储的测量数据，显示如图五所示：

[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



 图五：存储数据调阅界面                      按键说明：

4. 在主菜单中进入“测量”状态，仪器将开始执行测量任务。仪器会根据“设置子菜单”的内容进行测试。注意：仪器即使在断电的情况下，也会自动记住上次设置的内容，无需重复设置。但如果不能确定上次的设置内容，应进入设置子菜单查看后再进行测量。

五、操作步骤

1.在干净的油杯中（油杯清洗及安装方法详见第六章）倒入油样，再放进加热器，连好测试线，将温度传感器插入到油杯内电极中，如图六所示，盖好仪器上盖。
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图六：测试线连接图

2. 在主菜单中进入“测量”状态，仪器将开始执行测量任务，如图七所示。
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                       图七：测量显示界面

3. 仪器自动根据设置的温度值进行升温（一般为90℃）。当实测温度达到设定温度，仪器自动进行数据测量。数秒后显示测量结果，如图五所示，并进行自动存储打印。如不需打印请按打印机上“SEL”键关闭打印机。

六、油杯的清洗及安装方法

表二：油杯的技术指标

	极板间距
	2mm
	油杯容量
	约 40cm3

	空杯电容量
	60±5pF
	空杯介损值
	＜5×10-5


1、组装方法（拆解步骤相反）
油杯各部件如图六所示：
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图六、油杯各组装部件图

清洗后的零部件禁止用手直接接触，组装时必须戴好丝绸类手套，按照下列步骤进行组装。

a.将绝缘圈（6）放入屏蔽电极（4）中。

b.二者套在低压电极（2）上。

c.将低压电极螺帽（3）拧紧在低压电极（2）上。

d.将屏蔽电极螺帽（5）拧紧在屏蔽电极（4）上。

e.将绝缘圈（7）套在屏蔽电极（4）上。

f.将油杯上盖（8）拧紧在将屏蔽电极螺帽（5）上。

g.将以上组装体轻轻地放入高压电极（1）中，组装完成。
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步骤a           步骤b          步骤c          步骤d
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步骤e           步骤f           步骤g

2、清洗方法
在测量绝缘油的损耗值时，清洗油杯是很重要的准备工作。一些不可信的测量结果，往往是由于油杯清洗不彻底所致，因此必须遵循严格的清洗方法，才能得出重复性好、可靠的测量结果。

做绝缘油的损耗因数的鉴定试验时，在每次试验之前应彻底清洗油杯，清洗的步骤如下：

a.将油杯彻底拆开，依次用化学纯的石油醚（馏程60～90℃）和苯清洗所有部件。

b.用丙酮对所有部件进行漂洗，然后用中性洗涤剂清洗。

c.将所有部件放在5%的磷酸三钠的蒸馏水溶液中煮沸5分钟，再用蒸馏水漂洗几次。

d.把所有部件放在蒸馏水中煮沸至少1小时。

e.将所有部件放入温度控制在105～110℃的烘箱内烘干，烘干时间不少于1小时。

f.待所有部件冷至不烫手时，组装油杯。

注意：在做绝缘油的损耗因数的一般例行试验时，油杯的清洗方法可以简化，即将上述清洗方法的第c项和第d项略去，代之以将所有部件用蒸馏水漂洗几次后，直接进入第e项。

此外，当连续对一批油样作例行试验时，如果前一次油样的损耗因数小于规定值，则在做下一个油样时可不必再清洗油杯，但必须用第二个油样洗涮油杯三次以上。 

七、油试验

由于试品本身原因，引起油介质损耗值误差的因素很多，以下是摘自GB/T 5654-2007中关于液体绝缘材料介质损耗因数的测量标准中提供的试验方法，仅供参考。

1.试验电压
交流电压视所测液体而定，电场强度在0.03千伏/毫米到1千伏/毫米之间，采用频率40～62赫兹之间的正弦电压。

2.测量

油杯充入油样后，当内电极的温度与所要求的试验温度之差不大于±1℃时开始进行损耗因数的测量，仅在测量时施加电压。完成初次测量后，倒出油样并用第二份同一油样再充入油杯，操作过程和第一次一样，但省略洗涮。加温后重复测量，两次读数之间的差别不应大于0.010%与两次测量较大值的25%之和。

如果这要求不能满足，就再次换同一油样做试验直到相邻两次读数之差不超过0.010%与两次测量较大值的25%之和为止，这时测得的结果才认为是有效。

最后，将两次有效测量中较低的一个值作为液体样品的损耗因数。

八、常见问题、原因及解决方法
	常见问题
	原因以及解决方法

	屏幕显示“请检查油杯”。
	油杯高低压电极短路，重新检查组装油杯

	启动测量后屏幕立刻回到主菜单。
	由于潮湿或者杂质造成油杯放电，干燥或者清洗油杯。

测试线线芯断开，更换或者重新接好。

	屏幕显示“未接温度计”。
	温度探头未接插座。

延长线断开。

环境温度低于5℃。

	屏幕显示“请关闭上盖”。
	测量标准介损器时，当上盖不能关闭时，请将仪器左侧小孔内零位开关压下即可。

	测试结果电压正常，电容值为零。
	测试线线芯和屏蔽层短路，更换测试线。

油杯低压电极和屏蔽电极短路，重新组装油杯。


九、注意事项

1.遵守高压试验安全工作规程。

2.因仪器内部有高压及高温，在工作过程中，禁止打开油杯罩。

3.仪器在使用过程中要可靠接地。

4.要注意仪器使用环境的清洁。

5.油杯安装和清洗应严格按规定进行，否则将造成油杯放电，致使仪器无法正常工作。

6.保险管损坏，必须更换相同规格保险管。

“右方向”键：光标可在“测量”、“设置”、“调阅”之间循环变换。


“确认”键：  执行光标所指示位置的相应任务，或者进入相应下一级子菜单。








“上方向”键：指示光标上移,选中不同测量任务。


“下方向”键：指示光标下移,选中不同测量任务。


“确认”  键：退出设置子菜单。


“右方向”键：进入温度设置，如图三所示。





“上方向”键：温度设定值增加。最高120℃。


“下方向”键：温度设定值减小。最低20℃。


“确认”  键：退出设置子菜单。


“右方向”键进入时间设置，如图四所示。








“上方向”键：光标位置数值增加。


“下方向”键：光标位置数值减小。


“右方向”键：循环移动光标位置，使之在“年”“月”“日”“时”“分”“秒”


之间循环移动。


    “确认”  键：设置生效，此时再按“确认”键退出设置子菜单。








“上方向”键: 显示上一组数据。


  “下方向”键: 显示下一组数据。


  “确认”  键：打印存储数据。


“右方向”键：光标移动到“删除”选项，此时按“确认”键，将删除全部数据。请慎用！
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